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ANEXO a IFU:   ADVIA® Chemistry XPT System  -  Aplicación 
ADVIA® y sus marcas asociadas son marcas registradas de Siemens Healthcare 
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NOTAS 

 Descartar el calibrador de valor inferior (nivel 1) del Set y subs�tuirlo por Solución Fisiológica para efectuar el Blanco de Reac�vo 
del analizador (punto de concentración cero). 

 Los valores de los calibradores a introducir en el analizador deben ser las concentraciones detalladas en la tabla de valores 
asignados del Set mul�plicadas por 4 (factor entre las diluciones de los calibradores y las muestras). 

 Para procesar los controles es necesario desac�var, para calibradores y controles, el sistema de detección de coagulos del 
analizador. 

 Contactar con el Servicio de Asistencia al Cliente o representante de Siemens Healthcare para la programación del ensayo en 
otros analizadores de la serie ADVIA® Chemistry Systems. 


